
MENU CACHÉ : MODE DE PARAMÉTRAGE 
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NUTRICIA Nutrition Clinique
17/19 rue des Deux Gares, CS 50149
92565 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : +33 (0)1 49 48 47 00
Fax : +33 (0)1 49 48 47 99
www.nutricia.fr
www.enteraledomicile.fr

ACCÉDER AU MENU CACHÉ

VOLUME DES ALARMES SONORES

PROGRAMMATION D’UN BIP EN FIN DE DOSE

VERROUILLAGE DE LA PROGRAMMATION

RÉTROÉCLAIRAGE DE L’ÉCRAN 

OPTION 1

OPTION 3

OPTION 2

OPTION 4

POUR NAVIGUER DANS LE MENU 

Presser les boutons  et “+” simultanément.
Sortir du menu en appuyant sur 

Permet de régler avec les boutons “+” et “-”
le volume des alarmes.

Permet d’activer ou non le bip de l’alarme 
fi n de dose lorsque la dose programmée 
a été administrée.

Permet de verrouiller le programme 
enregistré sur la pompe.

Permet d’activer ou non l’éclairage de l’écran.

Appuyer sur “Purger”  pour vous rendre 
à la section suivante.

Pompe Flocare Infi nity : Dispositif médical de classe IIa - Marquage CE 0344. Lire la notice d’instruction avant utilisation. 22
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RETROUVEZ LES INFORMATIONS CONCERNANT LA POMPE FLOCARE® INFINITYTM


