
FICHE FONCTIONNALITÉS AVANCÉES FLOCARE INFINITY III
 (PROFESSIONNELS DE SANTÉ)

CHANGER LA LANGUE

VÉROUILLAGE DU PROGRAMME

VÉROUILLAGE DU CLAVIER
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• �Avant chaque utilisation, vérifier la propreté et l’intégrité de la pompe (vérifier l’absence de fissures, rayures etc. principalement sur la zone transparente 
où vient se positionner la cassette).

• �Ne pas utiliser la pompe si elle est endommagée ou dysfonctionne. Le cas échéant, la pompe doit être vérifiée par un personnel technique formé à la 
maintenance de la pompe avant toute nouvelle utilisation.

• �Les patients bénéficiant d’une pompe doivent être régulièrement suivis par un professionnel de santé.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

Le VERROUILLAGE PROGRAMME verrouille le mode de nutrition actif afin d’éviter les modifications du programme. 
Il est toujours possible de RÉINITIALISER LA BARRE DE PROGRESSION. 
Il n’est pas possible de sélectionner un nouveau mode ni de reprogrammer le mode actif lorsque le VERROUILLAGE 
PROGRAMME est activé, mais il est possible de redémarrer un programme verrouillé. 
Une fois qu’un programme est verrouillé, un symbole de verrou apparaît dans la barre d’état. Procédez de même pour 
déverrouiller un programme.

Lors du premier verrouillage, le code pin par défaut est 3584.

LE VERROUILLAGE PROGRAMME ( ne peut être activé qu’en mode PAUSE )

MODIFIER LE CODE PIN ( la pompe doit-être hors tension )

Le clavier peut être verrouillé afin d’éviter les modifications malencontreuses
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+

Appuyer sur le bouton 
RÉGLAGES

Aller dans le menu caché : 
Appuyer simultanément sur le bouton 
ALLUMER/ETEINDRE 
+ LE BOUTON SOUPLE 1

Sélectionner 
« CHANGE PIN CODE »

Sélectionner
« EDIT PIN »

4  Saisir et enregistrer le code PIN secret

Sélectionner
« VEROUILLAGE PROGRAMME » 

Saisissez le 
CODE PIN valide

1  Définir la langue en appuyant sur le bouton RÉGLAGES 
2  Naviguer jusqu’à LANGUE 
3  Sélectionner la langue de votre choix 

Remarque : au premier démarrage de la pompe ou après avoir réinitialisé la pompe, la pompe vous guide 
automatiquement dans la sélection de la langue.

Verrouillage
 programme
Réinitialiser 
données

Programmation

PIN                  0000

+

-REGLAGES

1  Appuyer sur le bouton INFORMATIONS puis sur le       
       BOUTON SOUPLE 3 simultanément lorsque la     
      pompe est en fonctionnement.
2  Procéder de même pour déverrouiller le clavier.

Clavier
Vérrouillé

Appuyez
pour déverrouiller

Change PIN code

Communication 
mode

Factory reset

Edit PIN

Default PIN
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DÉSACTIVER L’ALARME FIN DE DOSE

HISTORIQUE DE 30 JOURS

RÉINITIALISER LA BARRE DE PROGRESSION
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Appuyer sur 
le bouton 
RÉGLAGES

Sélectionner 
« SON » 

Sélectionner
« ALARME DE FIN DE DOSE »

Sélectionner
« DÉSACTIVÉE »

Son

Réinitialiser 
données

Alarme 
de fin de dose

Volume

Une seule fois

Désactivée

Continue

Affichage

La pompe Flocare Infinity III enregistre tous les programmes de nutrition administrés pendant une période de 30 jours maximum. 
Vous pouvez accéder au volume administré quotidiennement 

La barre de progression est automatiquement réinitialisée au terme de chaque programme lorsqu’un VOLUME a été programmé. 
Si vous devez réinitialiser manuellement la barre de progression : 

Sur l’écran d’accueil, appuyer 
sur le BOUTON SOUPLE 1 

En appuyant sur le symbole 
d’agrandissement + à l’aide du bouton 
souple 3, vous pouvez agrandir le jour 
sélectionné en affichant un tableau de 
chaque programme 

Sur l’écran d’accueil, appuyer
sur le BOUTON SOUPLE 1 

Sélectionner HISTORIQUE 
à l’aide des boutons souples

Avec les boutons fléchés, vous 
pouvez naviguer vers les jours 
précédents ou suivants

Appuyer sur le 
bouton souple 
correspondant à 
RÉINITIALISER 
LE VOLUME

NOTICE & GUIDES D’UTILISATION 

Retrouvez  toutes les 
informations sur notre site 
internet nutricia.fr, page 
produit « Flocare Infinity III »

SERVICE ET INFORMATIONS : Tél. : 01 49 48 47 00   /   SITES INTERNET : www.nutricia.fr et enteraledomicile.fr 
NUTRICIA Nutrition Clinique : 17/19 rue des deux gares, CS 50149, 92565 Rueil-Malmaison Cedex

Pompe Flocare® Infinity™ III : Dispositif médical de la classe 
IIa - Marquage CE 0344 
Pour plus d’informations, se référer à la notice d’instruction

PL ATEFORME DE FORMATIONVIDÉOS TUTORIELS D’UTILISATION
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Réinitialiser 
le volume

Détails
programme

Historique

1

1

4

1 2

2 3

2 3 4

Admin. Semaine

Lundi 21/AOUT/2023

750 mL

16 17 18 19 20 21 22

+

Admin. Semaine

Lundi 21/AOUT/2023

750 mL

16 17 18 19 20 21 22

+

Admin. jour

Mardi 22/AOUT/2023

mL

375
375

08:00 - 11:00
16:00 - 19:00

mL/h

125
125

__

Réinitialiser 
le volume

Détails
programme

Historique


